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передаваемой информации. При соответствии дав-
ления физиологической норме результаты измере-
ния будут передаваться реже, а при превышении 
уровня — чаще, чтобы врач, наблюдающий паци-
ента, смог оценить динамику давления в желчных 
протоках и исключить рецидивы обострения за-
болевания.
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При разработке системы мониторинга давления в 
желчных протоках в постоперационный период по 
удалению твердых конкрементов желчи в желчном 
пузыре и протоках для обеспечения автономности 
работы носимого устройства пациента, обеспечива-
ющего измерение давления в желчных протоках до 
30 суток, рекомендуется использовать как схемо-
технические, так и алгоритмические решения. Схе-
мотехнические решения связаны с использованием 
ультрамикромощных микроконтроллеров и кон-
троллеров Bluetooth, а алгоритмические решения 
связаны с использованием режима интеллектуаль-
ного мониторинга. Он обеспечивает изменение пе-
риодичности измерения давления в желчных про-
токах в зависимости от текущего уровня давления 
и передачу измерительной информации на носимый 
компьютер пациента и врача для анализа динами-
ки медицинской реабилитации пациента в после-
операционный период от 1,5 до 15 мин, а также 

периодический контроль напряжения источника
питания. Токи потребления носимого устройства
пациента при выполнении указанных рекоменда-
ций не превышают единиц миллиампер.
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